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Izjava:
1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvedtaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Ni§
3. Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen .Laboratorija se odrite
odgovornosti o podacima o uzorku i uzorkovanju,koji su dobijeni od korisnika usluga. [zvestaj o ispitivanju ne sme se koristiti za
deklarisanje, oznatavanje i reklamiranje hrane i predmeta opSte upotrebe.

PR.06.0B.16 B



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS ‘u
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGLJU

ATC

m“ e, =) Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; oot
%‘ > Postanski fah 39;
o e-mail: info@izjz-nis.org.rs g e
e Bulevar dr Zorana Dindiéa 50, 18000 Ni, Srbija ISO/EC 17025
Strana: 2
PODACI O UZORKU N-3637
Naruéilac ispitivanja: ,,DEVERRA FARM ,, D.0.0.
Adresa: Zdeglovo 16230 Lebane , Srbija
Osnov ispitivanja: Zahtev
Uzorak (vrsta): §ampon SPELTA
Zahtevana ispitivanja: Mikrobioloski pregled
Ambalaza: Uzorak je u ambalaZi stranke 250 ml.
Stanje uzorka na prijemu: Uzorak zadovoljava po UP 06.2
Proizvoda¢: ,»DEVERRA FARM ,, D.0.O.
Zdeglovo 16230 Lebane , Srbija
Ostali podaci o uzorku:
Uzorkovanje izvrSio: Stranka
Lokacija uzorkovanja: ,,DEVERRA FARM ,, D.O.O.
Zdeglovo 16230 Lebane , Srbija
Datum i vreme uzorkovanja : 22.11.2024.god.
Datum i vreme prijema uzorka: 22.11.2024.god. 14°°h
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REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA  Br.N-3637

Datum pocetka analize: 21.11.2024. Datum zavrSetka analize: 27.11.2024.

Vrsta uzorka: Sampon spelta 250 ml

METODA PROPISANE
PARAMETRI JEDINICA MERE ISPITIVANJA VREDNOSTI REZULTATI
GRUPA 1 GRUPA2
ml SRPS EN ISO Odsustvo Odsustvo Odsustvo
Staphylococcus aureus U 1,0 fzirki 227182016/A1:2022
N ml SRPS EN ISO Odsustvo Odsustvo Odsustvo
Escherichia coli 8 1,9 Ez(orkl ik
. g (ml) SRPS EN ISO Odsustvo Odsustvo Odsustvo
Pseudomonas aeruginosa U 1,0 uzorka | 22717:2016/A1:2022
Odredivanje broja i otkrivanje u 1 B (ml) SRPS EN ISO
aerobnih mezofilnih bakterija ™ uzorka | 21149:2017/A1:2022 5 5
S - <10°cfu | <10° cfu* <10 cfu
Odredivanje broja U 1.0 & (ml) SRPS EN ISO
kvasaca i plesni ¥ uzorka | 16212:2017/A1:2022
] . g (ml) SRPS EN ISO Odsustvo Odsustvo Odsustvo
Candida albicans U L0 orka | 18416:2016/A1:2022

Rezultati se odnose samo na dati uzorak.

*Zbog inherentne varijabilnosti metode brojanja ploda, u skladu sa USP Poglavlje 61 ili EP Poglavlje 2.6.12, Tumadenje rezultata,
rezultati se smatraju van granica ako je > 200, odnosno > 2000 cfu/g ili ml.

Napomena: Za procenu uskladenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlu¢ivanja (dato u UP.06.11)

Grupa 1. Proizvodi posebno namenjeni za decu do 3 godine, proizvodi za oblast oko oiju i proizvodi koji dolaze u dodir sa sluzokoZom;
Grupa 2. Ostali proizvodi

Ispitivani kozmeti¢ki proizvod ( ni ) je rastvorljiv u vodi

Test pogodnosti za svaku metodu ispitivanja nalazi se na poledini rezultata ispitivanja

IZJAVA:
Dobijeni rezultati su USKLADENI sa propisima “Pravilnika o kozmeti¢kim proizvodima” (SI. glasnik RS, broj
60/2019 i 47/2022 i 21/2023), Prilog 9.

j

/ /
ISPITI}’ANJA IZVRSIO SEF ODSEKA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGIJU
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- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 21149:2017

Ispitane su dve referentne kulture (Escherichia coli ATTC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538) za demonstraciju pogodnosti
rasta mikroorganizama pod datim uslovima tj. u datom matriksu. U prvu epruvetu ubageno je 9 ml inicijalne suspenzije ( 1g uzorka sa
9ml diluenta i/ili neutralizatora) i inokulisano sa 1ml suspenzije mikroorganizama razblaZenjal0 (od 0.5 McFarlanda). Druga epruveta
sluZi kao kontrola bez matriksa - sa 9m] diluenta i/ili neutralizatora, inokulisano sa 1ml suspenzije mikroorganizama razblaZenja 107, Iz

sa matriksom i broja mikroorganizama na kontroli, za svaku referentnu kulturu, dobijen je broj veéi od 50% , 8to znadi da nije bilo
potrebe za modifikacijom diluenta i neutralizatora (test pogodnosti sa Escherichia coli ATTC 8739 dobijeno je 70/89 cfu/ml x 100 =79
%, a za Staphylococcus aureus ATCC 6538 72/ 93 cfu/ml x 100 =77 % ).
- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 16212:2017

Ispitana je referentna kultura (Candida albicans ATCC 10231) za demonstraciju pogodnosti rasta mikroorganizama pod datim
uslovima tj. u datom matriksu. U prvu epruvetu ubaceno je 9 ml inicijalne suspenzije ( 1g uzorka sa 9ml diluenta /il neutralizatora) i

agar (SDCA) i inkubira na 25°C + 2,5°C 3-5dana. Poredenjem broja mikroorganizama na SDCA sa matriksom i broja mikroorganizama
na kontroli, za datu referentnu kulturu, dobijen je broj veéi od 50% » znai da nije bilo potrebe za modifikacijom diluenta i neutralizatora
(test pogodnosti sa Candida albicans ATCC 10231 je bio 61 /84 cfu/ml x 100 =73 %).

- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 22717:2016

Cetrimid agar i inkubira na 32,5°C + 2,5°C 24h-48h, Ocitavaju se rezultati i obeleZavaju sa: rast/nema rasta, Poredenjem broja
mikroorganizama na Cetrimid agaru za T i K, dobijeni su rezultati : rast na T(test) , nema rasta na K (kontrola), §to znagi da nije bilo
potrebe za modifikacijom diluenta i /il neutralizatora.

- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 21150:2016

neutralizatora bez vestadke kontaminacije. Obe epruvete se inkubiraju na 32,5°C + 2,5°C 20h-24h. Iz svake epruvete se inokulie Mac
Conkey agar i inkubira na 32,5°C + 2,5°C 24h-48h. Otitavaju se rezultati obeleZavaju sa: rast/nema rasta. Poredenjem broja
mikroorganizama na Mac Conkey agaru za T i K, dobijeni su rezultati : rast na T(test) , nema rasta na K (kontrola), $to zna&i da nije bilo
potrebe za modifikacijom diluenta i /ilj neutralizatora
- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 22718:2016

Ispitana je referentna kultura (Staphylococcus  aureus ATCC 6538) za demonstraciju pogodnosti rasta mikroorganizama pod datim
uslovima tj. u datom matriksu. U dve epruvete prebadeno po 1g/ml uzorka sa 9ml diluenta i/ili neutralizatora i prva epruveta (T-test) je
inokulisana sa 0,1m] suspenzije mikroorganizama razblaZenja 107, Druga epruveta (K) sluZi kao kontrola — 1 g/ml uzorka sa 9ml diluenta
i/ili neutralizatora bez vedtagke kontaminacije. Obe epruvete se inkubiraju na 32,5°C + 2,5°C 20h-24h, Iz svake epruvete se inokulige
Baird Parker agar i inkubira na 32,5°C + 2,5°C 24h-48h. Otitavaju se rezultati i obeleZavaju sa : rast/nema rasta. Poredenjem broja
mikroorganizama na Baird Parker agaru za T i K, dobijeni su rezultati : rast na T(test) , nema rasta na K (kontrola), 3to znaéi da nije bilo
potrebe za modifikacijom diluenta i /ili neutralizatora.
- Test pogodnosti za metodu SRPS EN ISO 18416:2016

uslovima tj. u datom matriksu, U dve epruvete preba&eno po 1g/ml uzorka sa 9ml diluenta i/ili neutralizatora i prva epruveta (T-test) je
inokulisana sa 0,1 m] suspenzije mikroorganizama razblaZenja 107, Druga epruveta (K) sluzi kao kontrola — lg/ml uzorka sa 9ml diluenta
1/ili neutralizatora bez vestatke kontaminacije. Obe epruvete se inkubiraju na 32,5°C + 2,5°C 20h-24h. Iz svake epruvete se inokulige
SDCA agar i inkubira na 32,5°C + 2,5°C 24h-48h. Otitavaju se rezultati i obeleZavaju sa : rast/nema rasta. Poredenjem broja
mikroorganizama na SDCA agaru za T i K, dobijeni su rezultati : rast na T(test) , nema rasta na K (kontrola), $to znadi da nije bilo
potrebe za modifikacijom diluenta i /ilj neutralizatora.

PR.06.0B.21 A



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;
Postanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs

INSTITUT ZA JAVNO b r i i
ZDRAVLIE NIS Bulevar dr Zorana Dindic¢a 50, 18000 Nis§, Srbija Strana. I

STRUCNO MISLJENJE
NA OSNOVU IZVESTAJA O ISPITIVANJU BR. N-3637
ZA ANALIZIRANI UZORAK

Uzorak: Sampon SPELTA

Na osnovu dobijenih rezultata datih u Izvestaju o ispitivanju br. N-3637 pregledani uzorak

JE USKLADEN sa propisima Pravilnika o kozmeti¢kim proizvodima (Sl.glasnik RS br.60/2019;
47/2022;21/2023) .

U cilju obezbedjenja visokog nivoa zastite zdravlja ljudi i zastite interesa potroSaca (Clan2. Zakona o
zdravstvenoj ispravnosti predmeta opste upotrebe Sl. glasnik RS br.25/2019; 14/2022) neophodno je da
subjekt u poslovanju predmetima opste upotrebe vrsi kontinuirano laboratorijsko ispitivanje zdravstvene

ispravnosti predmeta opste upotrebe.

Datum izdavanja mi$ljenja: 27 .11.2024.g.

LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE
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